供应室部分耗材招标参数
一、招标内容
	序号
	名称
	技术参数
	规格（单位）
	年用量（桶）

	1
	医疗器械润滑剂
	1.医用清洗剂与人体有良好的相容性，对人体无毒，无刺激。 提供第三方检测报告。
2.与医疗器械以及材料有较好的兼容性，不与医疗器械反应或产生有毒有害的产物。提供第三方检测报告。
*3. 常温下溶于水，无色透明、无毒性、无残留，手洗机洗均可使用；手工或者机洗后器械无需漂洗，干燥处理后可直接进行蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌。
4.产品不含有毒有害物质。不得检出荧光增白剂，提供第三方检测报告。
5.器械润滑油主要成分应为水溶性配方，不含矿物油，提供第三方检测报告。
6.器械润滑油需含防锈成份，有效保护器械。
7.不得含致病菌。提供第三方检测报告。
*8. 生产企业需拥有ISO13485质量认证。
9. 规格：5L/桶（能与我院洁定清洗机配套使用）
10.手工润滑稀释比例在1:10-1:20；机器润滑稀释比例在1:400-1:600。
	5L/桶
	25

	2
	多酶清洗液

	1.医用清洗剂与人体有良好的相容性，对人体无毒，无刺激。 提供第三方检测报告。
2.与医疗器械以及材料有较好的兼容性，不与医疗器械反应或产生有毒有害的产物。提供第三方检测报告。
3.应没有或仅有轻微的金属腐蚀性，不影响医疗器械的机械性能，不影响灭菌穿透因子的穿透。提供第三方检测报告。
4.液体产品应澄清透明，不分层，无悬浮物或沉淀，颜色浅色。固体产品应外形规则，色泽均匀，无明显杂质和污迹。
*5.能去除生物膜（需要证明材料）。
6.医用清洗剂低泡，易于清洗干净。
7.医用清洗剂宜能减少或络合水中的金属离子，降低水的硬度，减少水垢沉积。
8.产品性能稳定，在效期内，常温下物理形状应保持原有状态不变。
9.在开瓶有效期内，有效成分降解不明显，下降率应≤10% 或者清洗效果达到要求。提供第三方检测报告。
10.能有效去污。血液和细菌混合污染物试验，对细菌的去除率≥99%，且ATP含量下降率≥99%。提供第三方检测报告。
11.能有效去污。人工模拟污染物试验：清洗后，肉眼观察污染物应完全溶解脱落，外观表面清洁光亮，无残留物质，且污染物去除率≥95%。提供第三方检测报告。
12.医用清洗剂，应至少含蛋白酶0.2AU/ml。提供第三方检测报告。
13.能针对性去污。医用清洗剂，对蛋白的去除率应≥90%，对淀粉的去除率应≥60%，对脂肪的去除率应≥50%。提供第三方检测报告。
14.产品菌落总数<100CFU/ml，不得含致病菌。提供第三方检测报告。
*15.生产企业需拥有ISO13485质量认证。
16. 规格：5L/桶（能与我院洁定清洗机配套使用）
17.多酶手洗稀释比例在1:100-1:200，机洗稀释比例在1:200-1:400。 
	5L/桶
	450

	3
	除锈剂

	1.用于去除硬水引起的积垢和化学腐蚀以及各类不锈钢器械。
2.设备在高压蒸汽灭菌过程中产生的各种锈斑、锈蚀，恢复关节灵活性、可延长不锈钢器械的寿命，提高其使用效率。                               
3.跟清洗消毒器为配套品牌，完美兼容，包装桶设计合理，可以观察内部液位，可以清洗消毒器腔体，不会损伤腔体表面。
*4.生产企业需拥有ISO13485质量认证。

	5L/桶；3.8L/桶
	各6桶


二、预算：28万元/年
三、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。
*四、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

