ICU吊塔更换负压管路招标

要求：ICU吊塔负压管路内因常年累积，现流量不足，需要更换塔内软管管路和负压终端。吊塔数量17台，管路需求约120米（根据实际需要确认），负压终端（德标）不超过20套。终端按实更换按需结算，并提供单项报价。
吊塔拆装并更换管路和负压终端，施工天数不超过10天，含全部所需材料。所有可能性费用全部含在内。
[bookmark: _GoBack]质保及服务期1年（包含定期清理终端服务 ）。
★要求中标单位必须提供本地化服务。日常维护2小时内到达现场处理。
预算：2.5万元
