1、 项目名称：芜湖中医院DR维保招标
2、 预算金额：24万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 维保要求：
1、 保修设备品牌及型号：GE DR（型号:XR 650 ）1台;PHILIPS DR（型号：DigitalDiagnost VR）1台;共计2台
2、 保修范围要求：设备所有零备件以及人工均包含在保修范围内。所有零备件包括球管、平板探测器、高压备件、PCBA（电路板）、主机、DDP数据显示面板、控制盒、专有软件系统、图形工作站、UPS等，只能提供原厂备件维修更换
3、 开机率保证：保证维保设备全年正常开机率不低于95%（日历日）
4、 响应时间：故障报修后1小时内电话响应，宕机情况下24小时内工程师必须赶到现场进行维修。
◇5、资质要求：供应商具有辐射安全许可证，证书范围包含III类医疗器械销售和使用以及II类医疗器械销售
◇6、维保公司专职工程师人数以及具备省内备件库：省内专职工程师。提供经过原厂培训具备该型号设备专业维修能力的资质证书。在省内有独立备件库，提供库房租赁证明。
◇7、零备件质量保证及承诺：所有零备件包括球管、平板探测器、PCBA（电路板）、主机、DDP数据显示面板、控制盒、专有软件系统、图形工作站、UPS等均为生产厂家检测合格的备件。需提供近一年DR球管采购发票以及厂家报关单，原件备查。
8、 日常检测：每年提供 4 次维护保养服务，并做好定期保养、维护记录。维护保养包括设备清洁，性能测试及校准，必要的机械或电气检查，并根据医院要求对设备的数据进行备份。
[bookmark: _GoBack]9、安全升级、安全检查、质量保证：提供原厂标准的安全升级、安全检查，年服务期结束时，提供相应的维修记录和保养报告等文件书。
◇10、提供GE原厂或飞利浦原厂售后服务授权（本项目授权）
5、 合同履行期限：2年
六、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

