1、 项目名称：尿液分析耗材采购
2、 医疗器械类型：二类
3、 预算金额：32万元/年
4、 资金来源：自筹资金
5、 采购需求：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	尿液有形成分分析试剂（尿沉渣+干化学）
	◆1、尿有形成分检测工作原理：采用平面鞘流技术和数字成像自动识别原理，通过摄像头对尿液中的有形成分进行全视野拍照保存，并对其中的有形成分进行自动判读。
2、检测项目：尿有形成分检测项目≥23项。
3、样本需求量：≤2ml。
4、红细胞位相检测：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供平均分布、平均直径、平均比例等报告参数。
◆5、识别率:红细胞≥97%，白细胞≥90%，管型≥85%。（提供检测报告）
6、携带污染率:≤0.05%
7、标本要求：原尿直接上机检测，无需离心，无需染色。
★8、一次可以放置不少于100个样本（不含扩展位），轨道式进样，具有自动360旋转样本试管进行条码读取功能，并对其进行记录、显示和保存，条码朝向无要求
9、配套穿刺型试管，无需开盖直接上机操作，穿刺采样，采样前、中、后均保持采样管密闭。
11、镜检图片：可拍摄视野≥224个，可自定义视野数目；拍摄显微镜下全景真实图片。
◆12、质控品：尿液有形成分检测能提供同品牌高、中、低、检出限至少四种浓度水平的尿有形质控液及干化学检测配套相关质控品。（提供产品注册证）
13、提供与试剂配套的硬件设施：检测速度：≥120样本/小时，可与全自动干化学分析仪联机，完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析或尿液分析一体机。并提供双向通讯功能。
	人份
	2000

	2
	全自动尿液干化学试剂（干化学）
	
1、测试原理:多波长反射光比色法。
◆2、测试项目: ≥14项，能识别样本的颜色浊度,并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）。
3、理学指标结果≥4项。
4、尿样需求量:≤2ml。
◆5、加样方式:点阵式加样方式，避免各项目间交叉污染。
★6、图像显示功能:具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面。
7、样本量检测要求:采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，应有报警提示。
8、试纸仓容量: ≥300条试纸。
9、急诊功能：设急诊位，可随时进行急诊标本检测。
◆10、提供与试剂配套的硬件设施，单机测试速度: ≥460个/小时（提供说明书等证明文件）。

	人份
	100000


★六、中标方需承担此设备与我院信息系统连接所产生的接口费（包含所需的软硬件）。
七、质保期：不小于6个月。
八、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。
★九、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
[bookmark: _GoBack]十、供货及付款方式：分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算。

