1、 项目名称：阴道炎联合检测试剂盒采购
2、 医疗器械类型：二类
3、 预算：12.5万元/年
4、 资金来源：自筹资金
5、 采购需求
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	阴道炎联合检测试剂盒采购
	1、检测项目：形态学：自动识别分泌物内上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分。检测使用磨砂卡技术方便动态聚焦，使细胞更加清晰呈现。
2干化学检测：检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH。
[bookmark: _GoBack]★3、试剂卡为”形态学＋干化学”一次性集成芯片试剂卡,具备高值样本能够自动稀释检测功能。
4、封闭弹夹式试剂卡仓，直接插拔式上机。减少试剂污染，提高生物安全性。
5、一次性可上试剂60人份，试剂种类少（清洗液,稀释液，一次性集成试剂卡）方便试剂管理。
6、试剂性能：
除PH项目外，其余项目的阳性参考品试验，结果符合率应大于等于99%。
除PH项目外，其余项目的阴性参考品试验，结果符合率应大于等于99%。
7、PH准确度：与参考品梯度同向相差不超过一个梯度。
精密度：批间精密度应不低于90%
批内精密度应不低于90%.
8、灵敏度：唾液酸苷酶≥8U/L，β-N-乙酰氨基葡糖苷酶≥145U/L，脯氨酸氨基肽酶≥0.5U/ML，白细胞酯酶≥65U/L、过氧化氢≤2umol/L，酸碱度≥4.6。
★8、提供省级及以上相关部门检测报告，各项检测结果准确率均≥90%。
10、提供检测需要的硬件设施为全自动检测设备，要求形态学检测和干化学检测部分为一体机，采用国际通用N×10 排管进样方式。

	人份
	7100



六、投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。
七、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。
分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。统一由甲方招标的配送公司开票结算。
★八、中标方需承担此设备与我院信息系统连接所产生的接口费(包含所需的软硬件)。


