1、 [bookmark: _GoBack]项目名称：麻醉机维修
2、 预算金额：0.93万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 招标需求
1、 设备品牌：德尔格
2、 设备型号：Fabius plus
3、 故障现象:设备正常通电，开机后运行系统显示不通过，机控无法使用、屏幕报警：呼吸机失败！！！，设备此时无法正常工作。另内部蓄电池老化，需重新更换。
4、 维修服务要求
（1） 投标人须为维保设备的生产制造厂家或具有原生产制造厂家的合法有效授权文件
（2） 提供的维修配件应是全新的、未使用过的、由原厂提供和授权的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求的合格医疗设备或器械及配件
★五、维修完成后确保机器可以正常工作
六、质保要求：所更换零配件质保要求6个月或以上
