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*一、医疗器械类别：第二类医疗器械（二类无菌产品，进入人体接触黏膜，必须无菌）
二、产品隔离膜单层厚度≥70微米（厚度低，容易破损）
三、隔离膜带润滑油（如操作中临时加润滑油可能带来的交叉感染风险）
四、配有手持固定环:（安装套体时不接触套体，不污染套体，达到无菌操作标准，保护患者，安全避免发生加叉感染）
五、有透声率检测报告，透声性能探测深度高于160mm（保证超声成像质量，声透性能测深度国家标准要求高于160mm）
