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设备名称:加速康复系统中频治疗仪
设备型号：E24
1、电极片尺寸应大于130mm*44mm；
2、电极片与治疗仪连接方式应包括直接磁吸连接和通过导联线连接两种连接方式；
3、电极片应有防溢胶设计；
4、电极片重复使用次数不少于10次；
5、电极片应有可分离设计；
6、电极片应满足生物相容性要求。

