一次性使用无菌手术膜



1.规格型号：PE30x45
2.手术膜由均匀涂覆压敏胶的聚乙烯膜、离型纸，收集袋、支撑条、双面胶贴组成。手术膜应无可见异物、破洞。
3.手术膜尺寸需在规定的尺寸范围内，误差≤2cm。
4.手术膜的持粘性、剥离强度、阻水性、水蒸气透过性、可伸展性按YY 0852-2023《一次性使用无菌手术膜》实验标准应符合相对应的要求。
5.保护层应能完整的覆盖手术膜的涂胶层。其覆盖形式应便于从手术膜的涂胶层将其去除，而不使手术膜受到破坏及去除后无残留胶留在保护层上。
[bookmark: _GoBack]6.手术膜收集袋外观：应光滑平整、透明度较好，无污渍、划痕、破损。
