1、 项目名称：腹腔镜维修招标
2、 预算金额：3.2万元
3、 资金来源：自筹资金
4、 招标需求
1、 设备品牌：STORZ
2、 设备主机型号：22201020
3、 故障现象：设备通电后正常运行，在使用过程中经常会出现花屏，导致无法正常工作。
4、 初步判断为主机接插口槽及内部图像集成芯片损坏
★5、维修服务要求：本次维修更换部件原厂全新配件。
6、资质要求：需提供原厂授权资质（提供证明文件）
五、维修完成后确保机器可以正常工作
六、质保要求：所更换零配件质保要求半年或以上
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