


1、 项目名称：无磁转运床
2、 医疗器械类别：I类
3、 预算金额：3万元
4、 资金来源：自筹资金
5、 采购需求：
1.适用于3.0T强磁环境。能通过铁磁探测系统无报警。
★ 2. 承重：≥200KG，净重：≤ 50Kg 
3. 床面尺寸：≥（长×宽×高）1700mm×510mm×350mm；配备安全带及枕头。
★ 4. 整体床架不含磁性（提供无磁检测报告）
5.床架靠背最大倾角：≥65度
◆6.床面强度：承受200KG重物后床面凹变量≤ 40mm，重物移除后残余凹度≤ 3mm；（提供检测报告）
7.床面配备软垫，软垫厚度≥30 mm 。
8.软垫与床面可以分离，床面与车架可分离；
◆9. 床体两侧设有自锁式护栏，护栏长度≥500mm，有防夹手功能，确保病人的安全。
10.配有无磁输液架，镶嵌后高度≥1100mm；
11.使用无磁脚轮，脚轮与推车装配牢固，有独立的脚刹设计。
★六、设备质保：不低于2年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用.运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对设备应提供终身维修。
七、供货及安装期限：60个日历天。
八、投标人资质要求：投标人必须提供医疗器械经营许可证。
九、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。
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